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Composition
Éthanol, chlorure d’aluminium hexahydraté, eau purifiée, 
Hydroxy-8-quinone sulfate monohydraté.
Utilisation prévue
Rétraction gingivale.
Bénéfice clinique
• Permet la prise d’empreinte précise afin de fabriquer 

une prothèse finale adaptée ;
• Permet les restaurations sous-gingivales.
Population cible
À partir de 11 ans.
Indication
Rétraction gingivale en association avec un fil de rétractation 
et séchage/hémostase du sillon gingival avant les prises 
d’empreinte et les restaurations sous-gingivales.
Contre-indications
Hypersensibilité à l’un ou plusieurs des composants.
Maladie parodontale.
Caractéristiques d’action
Performances / spécifications techniques
Astringence : induit la rétraction gingivale après 3 minutes.
Performances cliniques
• Permet l’accès à la marge sous-gingivale par 

rétraction gingivale ;
• Réduit les saignements et l’écoulement des fluides 

créviculaires (séchage du sillon gingival).
Durée de vie prévue
Non applicable
Consignes d’utilisation
1. Ouvrir le flacon et verser une quantité de solution 

dans un récipient. Refermer le flacon.
2. Faire tremper un fil de rétraction gingivale non 

médicamenteux dans la solution jusqu’à saturation.
3. Insérer le fil de rétraction gingivale dans le sillon.
4. Laisser le fil en place pendant 3 à 5 minutes.
5. Retirer le fil et le jeter. S’assurer qu’il ne reste 

aucun fragment dans le sillon gingival.
PRÉCAUTION : Nettoyer soigneusement le site d’application 
pour éviter toute irritation.
6. Sécher délicatement à l’aide de la seringue à air.
7. Prendre l’empreinte ou effectuer les restaurations 

sous-gingivales nécessaires.
Avertissements et précautions d’utilisation
Précautions d’utilisation
Ne pas utiliser pour une imprégnation excessive d’un fil 
médicamenteux.
Refermer le flacon rapidement après utilisation.
Utiliser le contenu du flacon dans un délai de 6 mois après 
la première ouverture.
Racestyptine Solution peut provoquer des irritations 
oculaires et des brûlures cutanées. Ne pas utiliser sans 
un équipement de protection individuelle adapté.
Avertissements
Liquide et vapeurs inflammables.
Pour éviter tout risque de contamination croisée, jeter la 
solution restante dans le récipient après chaque utilisation. 
Effets secondaires
Possible hypersensibilité à l’un des composants de 
Racestyptine Solution.
Sensation de brûlure.
En cas d’incident grave lié à l’utilisation du dispositif, merci 
d’en informer Septodont (vigilance@septodont.com) ainsi 
que l’autorité locale compétente en matière de dispositifs 
médicaux.
Stockage
À conserver entre 5 et 30 °C
Mise au rebut
Aucune recommandation spécifique pour la mise au rebut 
de Racestyptine Solution.
Présentation
Flacon de 13 ml de solution jaune clair.
Symboles

  Durée de vie après ouverture

Réservé à l’usage professionnel dentaire.
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Composition
Ethanol, aluminium chloride hexahydrate, purified water, 
8-hydroxyquinoline sulfate monohydrate.
Intended use
Gingival retraction.
Clinical benefit
• Allows an accurate impression to be taken in order to 

make an adapted final prosthesis;
• Allows subgingival restorations.
Intended population
From 11 years old.
Indications for use
Gingival retraction in combination with a cord and sulcus 
drying/hemostasis prior to impression taking and sub-gingival 
restorations.
Contra indication
Hypersensitivity to one or more components.
Periodontal disease.
Performance characteristics
Technical performance / specifications
Astringency: induces gingival retraction after 3 minutes.
Clinical performance
• Allows access to subgingival margin by gingival 

retraction;
• Reduce bleeding and crevicular fluid flow (gingival 

sulcus drying).
Expected lifetime
Not applicable
Instructions for use
1. Open the bottle and pour a quantity of solution into a 

cup. Close the bottle.
2. Impregnate a non-medicated gingival retraction cord 

in the solution until saturation.
3. Insert the gingival retraction cord into the sulcus.
4. Leave the cord in place for 3 to 5 minutes.
5. Remove it and dispose of it. Make sure that no 

fragment remains into the gingival sulcus.
PRECAUTION: Wash the application site thoroughly to 
avoid irritation.
6. Gently dry with an air syringe.
7. Take the impression or perform the necessary sub-

gingival restorations.
Warnings and precautions for use
Precautions for use
Do not use for over-impregnation of a medicated cord.
Quickly close the bottle after use.
Use the bottle within 6 months after the first opening.
Racestyptine Solution may cause eye irritation and skin burn. 
Do not use without appropriate personal protective equipment.
Warnings
Flammable liquid and vapour.
Discard the remaining solution in the cup after each use to 
avoid any risk of cross contamination. 
Side-effects
Possible hypersensitivity to one of the components of 
Racestyptine Solution.
Burning sensation.
Please report any serious incident that occurred in relation 
to the device to Septodont (vigilance@septodont.com) and 
to the local competent authority for medical devices.
Storage
Store between 5°C and 30°C.
Disposal
No specific recommendations for disposal of Racestyptine 
Solution.
Presentation
13 ml of light yellow solution in a bottle.
Symbols

  Period after opening

For professional dental use only.
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Composición
Etanol, cloruro de aluminio hexahidrato, agua purificada, 
sulfato de 8-hidroxiquinolina monohidrato.

Uso previsto
Retracción gingival.
Beneficio clínico
• Permite obtener una impresión precisa para elaborar 

una prótesis final adaptada.
• Permite restauraciones subgingivales.
Población prevista
Para mayores de 11 años.
Indicación
Retracción gingival en combinación con un cordón y secado 
de surco/hemostasia antes de la toma de impresión y las 
restauraciones subgingivales.
Contraindicación
Hipersensibilidad a uno o más componentes.
Enfermedad periodontal.
Características de rendimiento
Rendimiento técnico / especificaciones
Estíptico: provoca la retracción gingival después de 3 minutos.
Rendimiento clínico
• Permite el acceso al margen subgingival por retracción 

gingival.
• Disminuir el sangrado y el flujo de líquidos creviculares 

(secado del surco gingival).
Vida útil esperada
No procede
Instrucciones de uso
1. Abra el frasco y vierta una cantidad de solución en un 

vaso. Cierre el frasco.
2. Impregne un cordón de retracción gingival no 

medicado en la solución hasta su saturación.
3. Introduzca el cordón de retracción gingival en el 

surco.
4. Deje el cordón colocado de 3 a 5 minutos.
5. Retírelo y deséchelo. Asegúrese de que no quede 

ningún fragmento en el surco gingival.
PRECAUCIÓN: Lave bien el lugar de aplicación para evitar 
irritaciones.
6. Seque suavemente con una jeringa de aire.
7. Tome la impresión o efectúe las restauraciones 

subgingivales necesarias.
Advertencias y precauciones de uso
Precauciones de uso
No se debe usar para la sobreimpregnación de un cordón 
medicado.
Cierre rápidamente el frasco después de usarlo.
Una vez abierto, utilice el frasco en los 6 meses siguientes.
La solución Racestyptine puede causar irritación ocular y 
quemaduras en la piel. No utilizar sin el equipo de protección 
individual adecuado.
Advertencias
Líquido y vapor inflamables.
Deseche la solución restante en el vaso después de cada 
uso para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada. 
Efectos secundarios
Posible hipersensibilidad a alguno de los componentes de 
Racestyptine Solution.
Sensación de escozor.
Informe sobre cualquier incidente grave que se 
produzca en relación con el dispositivo a Septodont 
(vigilance@septodont.com) y a las autoridades locales 
competentes en materia de dispositivos médicos.
Almacenamiento
Conservar entre 5 y 30 °C.
Eliminación
No hay recomendaciones específicas para la eliminación 
de Racestyptine Solution.
Presentación
13 ml de solución de color amarillo claro en un frasco.
Símbolos

  Periodo de validez después de abrir el envase

Solo para uso profesional dental.
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Zusammensetzung
Ethanol, Aluminiumchlorid-Hexahydrat, gereinigtes Wasser, 
8-Hydroxychinolinsulfat-Monohydrat.
Vorgesehene Verwendung
Gingivaretraktion.

Klinischer Nutzen
• Ermöglicht eine genaue Abdrucknahme, um eine 

angepasste endgültige Prothese anzufertigen;
• Ermöglicht subgingivale Restaurationen.
Vorgesehene Patientenpopulation
Ab 11 Jahren.
Hinweise für den Gebrauch
Gingivaretraktion in Kombination mit einem Faden und 
Trockenlegung des Sulkus/Hämostase vor der Abdrucknahme 
und subgingivalen Restaurationen.
Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Bestandteile.
Parodontalerkrankungen.
Leistungsmerkmale
Technische Leistung/Spezifikation
Adstringierend: führt nach 3 Minuten zu einer Retraktion des 
Zahnfleisches.
Klinische Leistung
• Ermöglicht den Zugang zum subgingivalen Rand durch 

Retraktion der Gingiva;
• Verringert die Blutung und den Sulkusfluss 

(Trockenlegung des gingivalen Sulkus).
Erwartete Lebensdauer
Nicht zutreffend.
Gebrauchsanweisung
1. Öffnen Sie die Flasche und gießen Sie etwas von der 

Lösung in einen Becher. Verschließen Sie die Flasche.
2. Tränken Sie einen nicht medikamentösen Gingiva-

Retraktionsfaden bis zur Sättigung in der Lösung.
3. Legen Sie den Gingiva-Retraktionsfaden in den Sulkus 

ein.
4. Lassen Sie den Faden 3 bis 5 Minuten einwirken.
5. Entfernen und entsorgen Sie ihn. Achten Sie darauf, 

dass keine Fadenreste im Sulcus gingivalis verbleiben.
VORSICHT: Waschen Sie die Anwendungsstelle gründlich, 
um Reizungen zu vermeiden.
6. Vorsichtig mit einer Luftspritze trocknen.
7. Nehmen Sie den Abdruck oder führen Sie die 

erforderlichen subgingivalen Restaurationen durch.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
Nicht zur Überimprägnierung eines medikamentösen Fadens 
verwenden.
Flasche nach dem Gebrauch schnell verschließen.
Flasche innerhalb von 6 Monaten nach Anbruch verbrauchen.
Racestyptine Solution kann Augenreizungen und Hautverätzungen 
verursachen. Nicht ohne geeignete persönliche Schutzausrüstung 
handhaben.
Warnhinweise
Flüssigkeit und Dampf entzündlich.
Entsorgen Sie restliche Lösung im Becher nach jedem Gebrauch, 
um das Risiko einer Kreuzkontamination zu vermeiden. 
Nebenwirkungen
Mögliche Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile 
von Racestyptine Solution.
Brennendes Gefühl.
Bitte melden Sie jedes schwerwiegende Vorkommnis 
im Zusammenhang mit diesem Gerät an Septodont 
(vigilance@septodont.com) sowie an die zuständige 
nationale Behörde für Medizinprodukte.
Lagerung
Bei 5 °C bis 30 °C lagern.
Entsorgung
Keine spezifischen Empfehlungen für die Entsorgung von 
Racestyptine Solution.
Handelsform
13 ml hellgelbe Lösung in einer Flasche.
Symbole

  Haltbarkeit nach Anbruch

Nur für den professionellen zahnärztlichen 
Gebrauch.
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Composizione
Etanolo, cloruro di alluminio esaidrato, acqua purificata, 
solfato di 8-idrossichinolina monoidrato.
Uso previsto
Retrazione gengivale.

Beneficio clinico
• Consente di avere un’impronta accurata al fine di 

realizzare una protesi finale adeguata;
• Permette di eseguire restauri subgengivali.
Popolazione prevista
Dagli 11 anni.
Indicazioni d’uso
Retrazione gengivale in combinazione con un filo ed 
asciugatura del solco/emostasi prima di prendere l’impronta 
o procedure di restauro sub-gengivale.
Controindicazioni
Ipersensibilità a uno o più componenti.
Malattia periodontale.
Caratteristiche prestazionali
Prestazioni/specifiche tecniche
Astringente: induce retrazione gengivale dopo 3 minuti.
Prestazione clinica
• Consente l’accesso al margine subgingivale 

mediante retrazione gengivale;
• Riduce il sanguinamento e il flusso del fluido 

crevicolare (asciugatura del solco gengivale).
Durata prevista
Non pertinente
Istruzioni per l’uso
1. Aprire il flacone e versare una quantità di 

soluzione in una coppetta. Chiudere il flacone.
2. Impregnare un filo di retrazione gengivale non 

medicato nella soluzione fino alla saturazione.
3. Inserire il filo di retrazione gengivale nel solco.
4. Lasciare il filo in posizione per 3-5 minuti.
5. Rimuovere e smaltire. Assicurarsi che nessun 

frammento rimanga nel solco gengivale.
PRECAUZIONE: Lavare accuratamente il sito di applicazione 
per evitare irritazioni.
6. Asciugare delicatamente con una siringa ad aria.
7. Effettuare l’impronta o eseguire i necessari 

restauri subgengivali.
Avvertenze e precauzioni per l’uso
Precauzioni per l’uso
Non utilizzare per la sovra-impregnazione di un filo medicato.
Chiudere rapidamente il flacone dopo l’uso.
Usare il flacone entro 6 mesi dalla prima apertura.
Racestyptine Solution può causare irritazione agli occhi 
e ustioni alla pelle. Non utilizzarla senza l’appropriato 
dispositivo di protezione personale.
Avvertenze
Liquido e vapore infiammabili.
Scartare la soluzione rimanente nella coppetta dopo 
ogni utilizzo per evitare rischi di contaminazione crociata. 
Effetti indesiderati
Possibile ipersensibilità a uno dei componenti di Racestyptine 
Solution.
Sensazione di bruciore.
Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave 
verificatosi in relazione al dispositivo a Septodont 
(vigilance@septodont.com) e all’autorità locale 
competente in materia di dispositivi medici.
Conservazione
Conservare a una temperatura compresa tra 5 °C e 30 °C.
Smaltimento
Nessuna raccomandazione specifica per lo smaltimento 
di Racestyptine Solution.
Presentazione
13 ml di soluzione giallo chiaro in una flacone.
Simboli

  Periodo dopo l’apertura

Solo per uso professionale dentistico.
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Composição
Etanol, cloreto de alumínio hexa-hidratado, água 
purificada, sulfato de 8-hidroxiquinolina monohidratado.
Utilização prevista
Retração gengival.
Benefício clínico
• Permite obter uma impressão precisa para 

produzir uma prótese final adaptada;
• Permite restauros subgengivais.

População prevista
A partir dos 11 anos de idade.
Indicações de utilização
Retração gengival em combinação com secagem de fio e sulco/
hemostase antes de tirar a impressão e restauros sub-gengivais.
Contraindicação
Hipersensibilidade a um ou mais componentes.
Doença periodontal.
Características do desempenho
Desempenho / especificações técnicas
Adstringência: induz retração gengival após 3 minutos.
Desempenho clínico
• Permite o acesso à margem subgengival por retração 

gengival;
• Reduzir a hemorragia e o fluxo do fluído crevicular 

(secagem do sulco gengival).
Vida útil esperada
Não aplicável
Instruções de utilização
1. Abra o frasco e deite uma quantidade de solução num 

copo. Feche o frasco.
2. Impregne um fio de retração gengival não medicado na 

solução até ficar saturado.
3. Insira o fio de retração gengival no sulco.
4. Deixe o fio repousar por 3 a 5 minutos.
5. Remova-o e descarte-o. Certifique-se de que não fica 

nenhum fragmento no sulco gengival.
PRECAUÇÃO: Lavar bem o local de aplicação para evitar 
irritação.
6. Secar suavemente com uma seringa de ar.
7. Faça a impressão ou execute os restauros sub-

gengivais necessários.
Advertências e precauções de utilização
Precauções de utilização
Não utilizar para impregnação excessiva de um fio medicado.
Feche rapidamente o frasco após a utilização.
Utilize o frasco no prazo de 6 meses após a primeira abertura.
A Racestyptine Solution pode causar irritação ocular e queimaduras 
na pele. Não utilizar sem o equipamento de proteção individual 
adequado.
Advertências
Líquido e vapor inflamáveis.
Rejeite a solução restante no copo após cada utilização para 
evitar qualquer risco de contaminação cruzada. 
Efeitos secundários
Hipersensibilidade possível a um dos componentes da 
Racestyptine Solution.
Sensação de queimadura.
Comunique à Septodont qualquer incidente grave ocorrido em 
relação ao dispositivo (vigilance@septodont.com) e à autoridade 
local competente para dispositivos médicos.
Armazenamento
Conservar entre 5° C e 30° C.
Eliminação
Não existem recomendações específicas para a eliminação 
de Racestyptine Solution.
Apresentação
13 ml de solução amarela clara num frasco.
Símbolos

  Período após a abertura

Apenas para uso dentário profissional.
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Samenstelling
Ethanol, aluminiumchloride-hexahydraat, gezuiverd water, 
8-hydroxychinoline sulfaat-monohydraat.
Beoogd gebruik
Gingivale retractie.
Klinisch voordeel
• Hiermee kan een nauwkeurige afdruk worden genomen 

voor het maken van een aangepaste definitieve prothese;
• Maakt subgingivale restauraties mogelijk.
Beoogde populatie
Vanaf 11 jaar oud.
Indicaties voor het gebruik
Gingivale retractie in combinatie met een snoer en sulcusdroging/
hemostase voorafgaand aan het nemen van een afdruk en 
subgingivale restauraties.

Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor een of meer bestanddelen.
Parodontale aandoeningen.
Prestatie-eigenschappen
Technische prestaties/specificaties
Astringentie: induceert gingivale retractie na 3 minuten.
Klinische prestatie
• Maakt toegang tot subgingivale marge mogelijk door 

gingivale retractie;
• Vermindert bloeding en creviculaire vloeistofstroom 

(gingivale sulcusdroging).
Verwachte levensduur
Niet van toepassing
Gebruiksaanwijzingen
1. Open de fles en giet een hoeveelheid oplossing in een 

beker. Sluit de fles.
2. Impregneer een niet-gemedicineerd gingivale 

retractiesnoer in de oplossing tot deze verzadigd is.
3. Breng het gingivale retractiesnoer in de sulcus.
4. Laat het snoer 3 tot 5 minuten zitten.
5. Verwijder het en gooi het weg. Zorg ervoor dat er geen 

stukken achterblijven in de gingivale sulcus.
VOORZICHTIG: Was de plaats van aanbrengen grondig om 
irritatie te voorkomen.
6. Voorzichtig drogen met een luchtspuit.
7. Neem de afdruk of voer de noodzakelijke subgingivale 

restauraties uit.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
Niet gebruiken voor overimpregnatie van een medicinale snoer.
Sluit de fles snel na gebruik.
Gebruik de fles binnen 6 maanden na de eerste opening.
Racestyptine Solution kan oogirritatie en branderigheid van de 
huid veroorzaken. Niet gebruiken zonder geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen.
Waarschuwingen
Ontvlambare vloeistof en damp.
Gooi na elk gebruik de resterende oplossing in de beker weg 
om elk risico van kruisbesmetting te voorkomen. 
Bijwerkingen
Mogelijke overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van 
Racestyptine Solution.
Branderig gevoel.
Gelieve elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel 
voordoet te melden aan Septodont (vigilance@septodont.com) en 
aan de plaatselijke bevoegde autoriteit voor medische hulpmiddelen.
Bewaren
Bewaren tussen 5 °C en 30 °C.
Verwijdering
Er zijn geen specifieke aanbevelingen voor het weggooien van 
de Racestyptine Solution.
Presentatie
13 ml lichtgele oplossing in een fles.
Symbolen

  Periode na opening

Alleen voor professioneel tandheelkundig gebruik
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Skład
Etanol, sześciowodny chlorek glinu, woda demineralizowana, 
jednowodny siarczan 8-hydroksychinoliny.
Przeznaczenie
Retrakcja dziąseł.
Korzyści kliniczne
• Umożliwia wykonanie dokładnego odcisku w celu 

przygotowania dostosowanej protezy finalnej.
• Umożliwia odbudowę ubytków poddziąsłowych.
Docelowa populacja pacjentów
Dla osób od 11 roku życia.
Wskazania
Retrakcja dziąseł oraz osuszanie/hemostaza nici i kieszonki 
dziąsłowej przed wykonaniem odcisku i odbudową ubytków 
poddziąsłowych.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na co najmniej jeden składnik produktu.
Choroby przyzębia.

Specyfikacja produktu
Parametry / specyfikacje techniczne
Działanie ściągające: po 3 minutach powoduje retrakcję dziąseł.
Działanie kliniczne
• Umożliwia dostęp do krawędzi poddziąsłowych poprzez 

retrakcję dziąseł.
• Zmniejsza krwawienie oraz przepływ płynu dziąsłowego 

(osuszanie kieszonki dziąsłowej).
Przewidywany okres użytkowania
Nie dotyczy
Instrukcja stosowania
1. Otworzyć butelkę i wlać odpowiednią ilość roztworu do 

kubka. Zamknąć butelkę.
2. Zanurzyć w roztworze nić do retrakcji dziąseł 

niezawierającą substancji leczniczych aż do 
nasiąknięcia.

3. Wprowadzić nić do retrakcji dziąseł do kieszonki.
4. Pozostawić nić przez 3 do 5 minut.
5. Wyjąć i wyrzucić. Upewnić się, że w kieszonce 

dziąsłowej nie został żaden fragment nici.
OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec podrażnieniu, miejsce nakładania 
należy dokładnie przemyć.
6. Delikatnie osuszyć przy użyciu dmuchawy powietrznej.
7. Wykonać odcisk lub potrzebną odbudowę ubytków 

poddziąsłowych.
Ostrzeżenia i przestrogi dotyczące stosowania
Ostrzeżenia dotyczące użycia
Nie stosować do nadmiernej impregnacji nici zawierającej 
substancje lecznicze.
Po użyciu bezzwłocznie zamknąć butelkę.
Zawartość butelki zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.
Racestyptine Solution może powodować podrażnienie oczu 
oraz poparzenia skóry. Nie stosować bez odpowiedniej odzieży 
ochronnej.
Ostrzeżenia
Łatwopalna ciecz i opary.
Roztwór pozostały w kubku należy wylać po każdym zastosowaniu, 
aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego. 
Skutki uboczne
Prawdopodobieństwo nadwrażliwości na którykolwiek ze 
składników preparatu Racestyptine Solution.
Uczucie pieczenia.
Wszelkie poważne zdarzenia związane ze stosowaniem wyrobu 
należy zgłaszać do Septodont (vigilance@septodont.com) 
oraz do odpowiedniego krajowego organu nadzoru wyrobów 
medycznych.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 5 do 30°C.
Utylizacja
Brak specjalnych zaleceń dotyczących utylizacji produktu 
Racestyptine Solution.
Zawartość opakowania
Butelka zawierająca 13 ml jasnożółtego roztworu.
Symbole

  Po otwarciu zużyć w okresie

Produkt wyłącznie do profesjonalnego stosowania w 
praktyce dentystycznej.
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Σύνθεση
Αιθανόλη, εξαένυδρο χλωριούχο αλουμίνιο, κεκαθαρμένο 
ύδωρ, μονοϋδρική θειική 8-υδροξυκινολίνη
Προβλεπόμενη χρήση
Απώθηση ούλων.
Κλινικό όφελος
• Επιτρέπει τη λήψη αποτυπώματος με ακρίβεια για να 

γίνει η ανάλογη οριστική προσθετική αποκατάσταση.
• Επιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών υποουλικής 

αποκατάστασης.
Πληθυσμός-στόχος
Από 11 ετών.
Ενδείξεις χρήσης
Απώθηση των ούλων σε συνδυασμό με ξήρανση/αιμόσταση 
νήματος και ουλοδοντικής σχισμής πριν από τη λήψη 
αποτυπωμάτων και την υποουλική αποκατάσταση.
Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία σε ένα ή περισσότερα συστατικά.
Περιοδοντική νόσος.

Χαρακτηριστικά επιδόσεων
Τεχνικές επιδόσεις / χαρακτηριστικά
Στυπτικό: προκαλεί απώθηση των ούλων μετά από 3 λεπτά.
Κλινικές επιδόσεις
• Επιτρέπει την πρόσβαση κάτω από την παρυφή των 

ούλων μέσω της απώθησης των ούλων.
• Μειώνει την αιμορραγία και τη ροή του ουλικού υγρού 

(ξήρανση της ουλοδοντικής σχισμής).
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής
Δεν ισχύει
Οδηγίες χρήσης
1. Ανοίξτε το φιαλίδιο και ρίξτε μια ποσότητα 

διαλύματος στο πώμα. Κλείστε το φιαλίδιο.
2. Εμποτίστε ένα μη φαρμακευτικό νήμα απώθησης 

ούλων στο διάλυμα μέχρι να κορεστεί.
3. Εισαγάγετε το νήμα απώθησης ούλων στην 

ουλοδοντική σχισμή.
4. Αφήστε το νήμα στη θέση αυτή για 3 έως 5 λεπτά.
5. Απομακρύνετε το νήμα και απορρίψτε το. Βεβαιωθείτε 

ότι δεν παραμένουν συντρίμματα μέσα στην 
ουλοδοντική σχισμή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Πλύνετε σχολαστικά το 
σημείο της εφαρμογής για να αποφύγετε τον ερεθισμό.
6. Στεγνώστε απαλά με μια σύριγγα αέρος.
7. Πάρτε το αποτύπωμα ή εκτελέστε τις απαραίτητες 

εργασίες υποουλικής αποκατάστασης.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Μην εμποτίζετε υπερβολικά το φαρμακευτικό νήμα.
Κλείστε γρήγορα το φιαλίδιο μετά τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε το φιαλίδιο εντός 6 μηνών μετά το πρώτο 
άνοιγμα.
Το Racestyptine Solution μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα 
μάτια και δερματικό έγκαυμα. Μην χειρίζεστε το προϊόν 
χωρίς τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
Προειδοποιήσεις
Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
Μετά από κάθε εφαρμογή, απορρίψτε το διάλυμα που 
έχει απομείνει στο πώμα, για να αποφύγετε ενδεχόμενη 
διασταυρούμενη επιμόλυνση. 
Παρενέργειες
Πιθανή υπερευαισθησία σε ένα από τα συστατικά του 
Racestyptine Solution.
Αίσθημα καύσου.
Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  ν α  α ν α φ έ ρ ε τ ε  σ τ η  S e p t o d o n t 
(vigilance@septodont.com), καθώς και στην τοπική αρχή 
που είναι αρμόδια για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κάθε 
σοβαρό περιστατικό που συνέβη και σχετίζεται με το προϊόν.
Φύλαξη
Φυλάσσετε το προϊόν μεταξύ 5 and 30°C.
Απόρριψη
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη σύσταση για την απόρριψη του 
Racestyptine Solution.
Παρουσίαση
13 ml υποκίτρινου διαλύματος σε ένα φιαλίδιο.
Σύμβολα

  Μετά το άνοιγμα

Μόνο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση.
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Състав
Етанол, алуминиев хлорид хексахидрат, пречистена вода, 
8-хидроксихинолин сулфат монохидрат.
Предназначение
Гингивална ретракция.
Клинична полза
• Позволява да бъде взет точен отпечатък за направата 

на адаптирана крайна протеза;
• Позволява субгингивални възстановявания.
Целева група
От възраст 11 години.
Указания за употреба
Гингивална ретракция в съчетание с корда и изсушаване 
на сулкуса/хемостаза преди вземането на отпечатък и 
субгингивални възстановявания.
Противопоказания
Свръхчувствителност към един или повече от компонентите.
Пародонтоза.

Експлоатационни характеристики
Технически характеристики / спецификации
Стягащо свойство: предизвиква гингивална ретракция след 
3 минути
Клинични достижения
• Позволява достъп до субгингивалния марж чрез 

гингивална ретракция;
• Редуцира кървенето и потока от кревикуларна течност 

(изсушаване на гингивален сулкус).
Очакван живот
Не е указано
Инструкции за употреба
1. Отворете бутилката и излейте количество от 

разтвора в чаша. Затворете бутилката.
2. Импрегнирайте необработена с лекарство корда за 

гингивална ретракция в разтвора, докато се напои.
3. Поставете кордата за гингивална ретракция в 

сулкуса.
4. Оставете кордата на място в продължение на 3 до 5 

минути.
5. Отстранете я и я изхвърлете. Уверете се, че в 

гингивалния сулкус няма останал фрагмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Измийте мястото на приложение 
обилно, за да избегнете дразнене.
6. Внимателно изсушете със спринцовка с въздух.
7. Направете отпечатъка или изпълнете необходимите 

субгингивални възстановявания.
Предупреждения и предпазни мерки при употреба
Предпазни мерки при употреба
Не използвайте за прекомерно импрегниране на напоена 
с лекарство корда.
Бързо затваряйте бутилката след всяка употреба.
Използвайте бутилката в срок от 6 месеца след първоначалното 
отваряне.
Racestyptine Solution може да причини дразнене на очите 
и парене на кожата. Не използвайте без подходящо лично 
предпазно оборудване.
Предупреждения
Запалителна течност и пара.
Изхвърляйте оставащия разтвор в чашата след всяка употреба, 
за да избегнете риск от кръстосано замърсяване. 
Странични ефекти
Потенциална свръхчувствителност към един от компонентите 
на Racestyptine Solution.
Усещане за парене.
Моля, докладвайте за всеки сериозен инцидент във връзка 
с изделието на Septodont (vigilance@septodont.com) и на 
местния компетентен орган за медицински изделия.
Съхранение
Да се съхранява между 5°C и 30°C.
Изхвърляне
Няма специфични препоръки за изхвърлянето на Racestyptine 
Solution.
Представяне
13 ml разтвор с жълт цвят в бутилка.
Символи

  Период след отваряне

Да се използва само от стоматолози.
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Složení
Ethanol, hexahydrát chloridu hlinitého, purifikovaná voda, monohydrát 
8-hydroxychinolin sulfátu.
Zamýšlené použití
Gingivální retrakce.
Klinický benefit
• Umožňuje pořídit přesný otisk pro zhotovení odpovídající 

konečné protézy;
• Umožňuje subgingivální rekonstrukce.
Zamýšlená skupina
Pacienti od 11 let.
Indikace pro použití
Gingivální retrakce v kombinaci s retrakčním vláknem a vysušením/
hemostázou sulku před sejmutím otisku a subgingiválními výplněmi.
Kontraindikace
Přecitlivělost na jednu nebo více složek.
Paradentóza.
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Klinisk ydeevne
• Giver adgang til subgingival margin via gingival 

tilbagetrækning.
• Reducerer blødning og crevikulær væskestrøm (tørring af 

gingival sulcus).
Forventet levetid
Ikke relevant
Brugsanvisning
1. Åbn flasken og hæld en mængde opløsning i en kop. Luk 

flasken.
2. Imprægner en ikke-medicineret gingival 

tilbagetrækningssnor i opløsningen indtil mætning.
3. Indsæt den gingivale tilbagetrækningssnor i sulcus.
4. Lad snoren sidde i 3 til 5 minutter.
5. Fjern den og bortskaf den. Sørg for, at der ikke er 

fragmenter tilbage i den gingivale sulcus.
FORHOLDSREGEL: Vask påføringsstedet grundigt for at 
undgå irritation.
6. Tør forsigtigt med en luftsprøjte.
7. Tag aftrykket eller udfør de nødvendige subgingivale 

restaureringer.
Advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brug
Forsigtighedsregler ved brug
Må ikke bruges til overimprægnering af en medicinsk snor.
Luk hurtigt flasken efter brug.
Brug flasken inden for 6 måneder efter første åbning.
Racestyptine Solution kan forårsage øjenirritation og hudforbrændinger. 
Må ikke bruges uden passende personlige værnemidler.
Advarsler
Brandfarlig væske og damp.
Kassér den resterende opløsning i koppen efter hver brug for 
at undgå enhver risiko for krydskontaminering. 
Bivirkninger
Mulig overfølsomhed over for en af komponenterne i Racestyptine 
Solution.
Brændende fornemmelse.
Rapporter enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse 
med enheden, til Septodont (vigilance@septodont.com) og til 
den lokale kompetente myndighed for medicinsk udstyr.
Opbevaring
Skal opbevares mellem 5 °C og 30°C.
Bortskaffelse
Ingen specifikke anbefalinger vedrørende bortskaffelse af 
Racestyptine Solution.
Præsentation
13 ml lysegul opløsning i en flaske.
Symboler

  Periode efter åbning

Kun til professionel tandplejebrug.

et

Koostis
Etanool, alumiiniumkloriidheksahüdraat, puhastatud vesi, 
8-hüdroksükinoliinsulfaadi monohüdraat.
Kavandatud kasutus
Igeme retraktsioon.
Kliiniline kasu
• Võimaldab teha täpse jäljendi, et luua vastav lõplik 

protees.
• Võimaldab teha subgingivaalseid restauratsioone.
Sihtrühm
Vähemalt 11-aastased patsiendid.
Kasutusnäidustused
Igeme retraktsioon nööri ja igemetasku kuivatamise/hemostaasi 
abil enne jäljendi võtmist ja subgingivaalset restauratsiooni.
Vastunäidustused
Ülitundlikkus ühe või rohkema koostisosa suhtes.
Periodontaalne haigus.
Toimivusomadused
Tehniline jõudlus/spetsifikatsioonid
Adstringeeriv aine: kutsub esile igeme retraktsiooni 3 minuti pärast.
Kliiniline toimivus
• Võimaldab igeme retraktsiooni teel juurdepääsu 

subgingivaalsele äärele.
• Vähendab veritsust ja vedelikku igemeharja all (kuivatab 

igemetaskut).
Eeldatav eluiga
Ei ole kohaldatav

Kasutusjuhend
1. Avage pudel ja kallake lahusekogus topsi. Sulgege pudel.
2. Immutage ravimita igeme retraktsiooni nööri lahuses, kuni 

see on täis imbunud.
3. Sisestage igeme retraktsiooni nöör igemetaskusse.
4. Jätke nöör paika 3 kuni 5 minutiks.
5. Eemaldage see ja kõrvaldage kasutusest. Kontrollige, et 

igemetaskusse ei jää nööri fragmente.
ETTEVAATUSABINÕU Peske kasutuskohta põhjalikult, et 
vältida ärrituse teket.
6. Kuivatage õrnalt õhupustliga.
7. Võtke jäljed või tehke vajalik subgingivaalne 

restauratsioon.
Kasutamise hoiatused ja ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel
Ärge kasutage ravimit sisaldava nööri immutamiseks.
Sulgege pudel pärast kasutamist kiiresti.
Kasutage pudelit 6 kuu jooksul pärast esmakordset avamist.
Racestyptine Solution võib põhjustada silmade ärritust või 
nahapõletust. Ärge kasutage ilma sobivate isikukaitsevahenditeta.
Hoiatused
Tuleohtlik vedelik ja aur.
Kõrvaldage pärast igat kasutust topsi allesjäänud lahus, et vältida 
ristsaastumise riski. 
Kõrvalmõjud
Võimalik ülitundlikkus Racestyptine Solution‘i mõne koostisosa 
suhtes.
Põletustunne.
Teatage kõigist tootega seoses tekkinud tõsistest juhtumitest 
Septodontile (vigilance@septodont.com) ja kohalikule pädevale 
meditsiiniseadmete asutusele.
Hoiustamine
Säilitada temperatuurivahemikus 5 °C kuni 30 °C.
Kõrvaldamine
Racestyptine Solution‘i kõrvaldamiseks ei ole erisoovitusi.
Karbi sisu
13 ml helekollast lahust pudelis.
Sümbolid

  Periood pärast avamist

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis.
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Összetétel
Etanol, alumínium-klorid-hexahidrát, tisztított víz, 8-hidroxikinolin-
szulfát-monohidrát.
Rendeltetésszerű használat
Ínyszövet-retrakció.
Klinikai előny
• Pontos lenyomatvételt tesz lehetővé, a megfelelő végleges 

protézis elkészítése érdekében;
• Lehetővé teszi a subgingivális restaurációt.
Célpopuláció
11 éves kortól.
Felhasználási javallatok
Ínyretrakció fonallal kombinációban, és a sulcus szárítása/
hemosztázis a lenyomatvétel vagy subgingivális restauráció előtt.
Ellenjavallat
Túlérzékenység egy vagy több összetevőre.
Periodontális betegség.
Teljesítményjellemzők
Műszaki teljesítmény / adatok
Összehúzó hatás: 3 perc elteltével ínyretrakciót okoz.
Klinikai teljesítmény
• Lehetővé teszi a subgingivális szél elérését az íny 

retrakciója által;
• Csökkenti a vérzést és a creviculáris folyadék folyását 

(sulcus szárítása).
Várható élettartam
Nem alkalmazható
Használati utasítások
1. Nyissa ki az üveget, és öntsön egy adag oldatot egy 

pohárba. Zárja vissza az üveget.
2. Áztasson egy gyógyszer nélküli ínyretrakciós fonalat az 

oldatba telítődésig.
3. Vezesse be az ínyretrakciós fonalat a sulcusba.
4. Hagyja ott a fonalat 3–5 percig.
5. Távolítsa el, és dobja ki. Ellenőrizze, hogy ne maradjanak 

darabok a sulcusban.

VIGYÁZAT: Az irritáció elkerülése érdekében mossa át 
alaposan az alkalmazás helyét.
6. Finoman szárítsa meg puszterrel.
7. Vegye le a lenyomatot, vagy végezze el a szükséges 

subgingivális restaurációt.
Figyelmeztetések és óvintézkedések a használatra 
vonatkozóan
Óvintézkedések a használatra vonatkozóan
Ne használja egy gyógyszeres fonal átitatásához.
Használat után gyorsan zárja vissza az üveget.
Első felnyitás után 6 hónapon belül használja fel az üveg 
tartalmát.
A Racestyptine Solution szemirritációt és bőrégést okozhat. 
Ne használja megfelelő egyéni védőeszközök nélkül.
Figyelmeztetések
Tűzveszélyes folyadék és gőz.
A keresztfertőzések kockázatának elkerülése érdekében 
minden használat után dobja ki a pohárban maradó oldatot. 
Mellékhatások
Esetleges túlérzékenység a Racestyptine Solution bármelyik 
összetevőjére.
Égető érzés.
Kérjük, hogy az eszközzel kapcsolatban felmerülő minden 
súlyos eseményt jelentsen a Septodont vállalatnak 
(vigilance@septodont.com) és az orvostechnikai eszközök 
tekintetében illetékes helyi hatóságnak.
Tárolás
5°C és 30°C közötti hőmérsékleten tárolja.
Ártalmatlanítás
Nincsenek különleges ajánlások a Racestyptine Solution 
ártalmatlanítására vonatkozóan.
Kiszerelés
13 ml világossárga oldat üvegben.
Szimbólumok

  Felnyitás utáni felhasználhatóság

Kizárólag szakember általi fogászati célú 
alkalmazásra.
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Sudėtis
Etanolis, aliuminio chlorido heksahidratas, išvalytas vanduo, 
8-hidroksichinolino sulfato monohidratas.
Numatyta paskirtis
Gingivalinė retrakcija.
Klinikinė nauda
• Sudaro sąlygas susidaryti tiksliam įspūdžiui, kad būtų 

galima padaryti pritaikytą galutinį protezą;
• Leidžia subgingivalinę restauraciją.
Tikslinė populiacija
Nuo 11 metų.
Vartojimo indikacijos
Gingivalinė retrakcija kartu su siūlo ir plyšio džiovinimu / 
hemostaze prieš susidarant įspūdį ir subgingivalinę restauraciją.
Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas vienai ar kelioms šio produkto sudėtinėms 
dalims.
Periodonto liga.
Veiklos charakteristikos
Techninis veikimas / specifikacijos
Astrinacija: skatina gingivalinę retrakciją po 3 minučių.
Klinikinis veikimas
• Suteikia galimybę pasiekti subgingivalinę ribą atliekant 

gingivalinę retrakciją;
• Sumažina kraujavimą ir krevikuliarinių skysčių tekėjimą 

(gingivalinio plyšio džiovinimas).
Naudojimo trukmė
Netaikoma
Naudojimo instrukcijos
1. Atidarykite buteliuką ir supilkite tirpalo kiekį į puodelį. 

Užsukite buteliuką.
2. Impregnuokite nemedikamentinį gingivalinę 

retrakciją tirpalu iki soties.
3. Įterpkite gingivalinės retrakcijos siūlą į plyšį.
4. Palikite siūlą nuo 3 iki 5 min.
5. Pašalinkite jį ir išmeskite. Įsitikinkite, kad į 

gingivaliniame plyšyje neliko nė vieno fragmento.

ĮSPĖJIMAS: Atlikimo vietą kruopščiai nuplaukite, kad 
nesudirgintumėte.
6. Sausai išdžiovinkite su oro švirkštu.
7. Susidarykite įspūdį ar atlikite reikiamą subgingivalinę 

restauraciją.
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Atsargumo priemonės
Nenaudokite per dideliam medikamentinio siūlo impregnavimui.
Nedelsiant uždarykite buteliuką po naudojimo.
Sunaudokite tirpalą per 6 mėnesius nuo pirmo atidarymo.
„Racestyptine Solution“ gali sukelti akių dirginimą ir odos 
nudeginimą. Naudodami priemonę dėvėkite tinkamas asmenines 
apsaugines priemones.
Įspėjimai
Skystis ir garai degūs.
Po naudojimo likusį puodelyje tirpalą išmeskite, kad išvengtumėte 
kryžminio užkrėtimo. 
Šalutiniai poveikiai
Galimas padidėjęs jautrumas „Racestyptine Solution“ 
sudėtinei daliai.
Deginimo pojūtis.
Informuokite „Septodont“ (vigilance@septodont.com) ir vietos 
kompetentingą instituciją apie bet kokį pavojingą incidentą, 
susijusį su medicinos prietaisu.
Laikymas
Laikykite 5–30 °C temperatūroje.
Atliekų šalinimas
Nėra specialių rekomendacijų „Racestyptine Solution“ utilizavimui.
Pateikimas
13 ml šviesiai gelsvo tirpalo buteliukas.
Simboliai

  Laikotarpis po atidarymo

Skirta naudoti tik dantų gydymo specialistams.
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Sastāvs
Etanols, alumīnija hlorīda heksahidrāts, attīrīts ūdens, 
8-hidroksihinolīna sulfāta monohidrāts.
Paredzētais lietojums
Smaganu retrakcijai.
Klīniskie ieguvumi
• Precīzai nospiedumu ņemšanai pielāgotas beigu 

protēzes izgatavošanai.
• Subgingivālajai restaurācijai.
Paredzētā populācija
No 11 gadu vecuma.
Lietošanas indikācijas
Smaganu retrakcija apvienojumā ar diegu un smaganu 
rievas žāvēšanu/hemostāzi pirms nospieduma noņemšanas 
un subgingivālās restaurācijas.
Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret vienu vai vairākām sastāvdaļām.
Periodontāla slimība.
Veiktspējas īpašības
Tehniskā veiktspēja/specifikācijas
Savilkšana: pēc 3 minūtēm izraisa smaganu retrakciju.
Klīniskā veiktspēja
• Ar smaganu retrakcijas palīdzību ļauj piekļūt 

subgingivālajai robežai.
• Samazina asiņošanu un cervikālo eksudāciju 

(smaganu rievu žāvēšana).
Paredzamais kalpošanas mūžs
Nav paredzēts
Lietošanas instrukcijas
1. Atveriet pudelīti un ielejiet kausiņā noteiktu 

daudzumu šķīduma. Aizveriet pudelīti.
2. Impregnējiet šķīdumā neārstniecisko smaganu 

retrakcijas diegu, līdz sasniegts piesātinājums.
3. Ievietojiet smaganu retrakcijas diegu rievā.
4. Neizņemiet diegu 3 līdz 5 minūtes.
5. Pēc tam izņemiet un izmetiet. Pārbaudiet, vai 

smaganu rievā nav palikuši fragmenti.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI. Lai izvairītos no kairinājuma, 
rūpīgi izskalojiet aplicēšanas vietu.
6. Rūpīgi nosusiniet ar gaisa plūsmas šļirci.
7. Noņemiet nospiedumu vai veiciet nepieciešamās 

subgingivālās restaurācijas.

Brīdinājumi un lietošanas piesardzības pasākumi
Lietošanas piesardzības pasākumi
Nelietot pārmērīgai ārstnieciskā diega piesūcināšanai.
Pēc lietošanas ātri aizveriet pudelīti.
Izlietot pudelīti 6 mēnešu laikā kopš pirmās atvēršanas.
Šķīdums Racestyptine Solution var izraisīt acu kairinājumu 
un ādas apdegumus. Neizmantojiet bez piemērotiem 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
Brīdinājumi
Viegli uzliesmojošs šķīdums un tvaiki.
Lai novērstu savstarpējās kontaminācijas risku, kausiņā 
atlikušais šķīdums ir jāizmet pēc katras lietošanas reizes. 
Blakusefekti
Iespējama paaugstināta jutība pret kādu no šķīduma 
Racestyptine Solution sastāvdaļām.
Dedzinoša sajūta.
Lūdzam ziņot par jebkuru nopietnu incidentu, kas 
radies saistībā ar šo ierīci, uzņēmumam „Septodont” 
(vigilance@septodont.com) un vietējai medicīnisko ierīču 
kompetentajai iestādei.
Uzglabāšana
Uzglabāt temperatūrā no 5 līdz 30 °C.
Utilizācija
Nav konkrētu ieteikumu par Racestyptine Solution iznīcināšanu.
Iepakojums
Pudelīte ar 13 ml šķīdumu gaiši dzeltenā krāsā.
Simboli

  Derīguma termiņš pēc atvēršanas

Tikai profesionālai lietošanai zobārstniecībā.
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Compoziție
Etanol, clorură de aluminiu hexahidrat, apă purificată, sulfat 
de 8-hidroxi-chinolină monohidrat.
Utilizare preconizată
Retracție gingivală.
Beneficiu clinic
• Permite luarea unei amprente dentare corecte pentru 

realizarea protezei finale adaptate;
• Permite restaurări subgingivale.
Populația vizată
De la vârsta de 11 ani.
Indicații de utilizare
Retracția gingivală în combinație cu un fir și uscarea șanțului 
gingival/hemostază înaintea luării amprentei dentare și 
înainte de efectuarea restaurărilor subgingivale.
Contraindicație
Hipersensibilitate la unul sau mai multe componente.
Boli parodontale.
Caracteristici de performanță
Performanțe/Specificații tehnice
Astringență: induce retracția gingivală după 3 minute.
Performanță clinică
• Permite accesul la marginile subgingivale prin retracție 

gingivală;
• Reduce sângerarea și curgerea fluidului șanțului 

gingival (uscarea șanțului gingival).
Durată de viață preconizată
Nu este cazul.
Instrucțiuni de utilizare
1. Deschideți flaconul și turnați o cantitate de soluție în 

pahar. Închideți flaconul.
2. Îmbibați un fir de retracție gingivală nesterilizat în 

soluție până este saturat.
3. Introduceți firul de retracție gingivală în șanțul 

gingival.
4. Lăsați firul să acționeze timp de 3-5 minute.
5. Scoateți-l și aruncați-l. Asigurați-vă că nu rămâne 

niciun fragment în șanțul gingival.
PRECAUȚII: Spălați bine locul de aplicare pentru a evita 
iritațiile.
6. Uscați ușor cu spray-ul de aer.
7. Luați amprenta dentară sau efectuați restaurările 

subgingivale necesare.
Atenționări și precauții de utilizare
Precauții de utilizare
A nu se utiliza pentru supraimpregnarea firului cu medicament.
Închideți flaconul imediat după utilizare.

Varovania
Horľavá kvapalina a pary.
Po každom použití zlikvidujte zvyšný roztok z pohára, aby 
ste predišli riziku krížovej kontaminácie. 
Vedľajšie účinky
Možná precitlivenosť na jednu zo zložiek prípravku Racestyptine 
Solution.
Pocit pálenia.
Nahláste akýkoľvek závažný incident, ktorý sa stal v 
súvislosti so zdravotníckou pomôckou spoločnosti Septodont 
(vigilance@septodont.com) a miestnemu príslušnému 
orgánu pre zdravotnícke pomôcky.
Skladovanie
Uchovávajte od 5 do 30 °C.
Likvidácia odpadu
Žiadne osobitné odporúčania na likvidáciu prípravku Racestyptine 
Solution.
Balenie
13 ml svetložltého roztoku vo fľaštičke.
Symboly

  Doba použiteľnosti po otvorení

Výhradne pre profesionálne dentálne použitie.
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Sestava
Etanol, aluminijev klorid heksahidrat, prečiščena voda, 
8-hidroksikinolin sulfat monohidrat.
Predvidena uporaba
Retrakcija dlesni.
Klinične prednosti
• Omogoča odvzem natančnega odtisa za izdelavo 

prilagojene končne proteze;
• Omogoča subgingivalne restavracije.
Predvidena populacija
Od 11. leta starosti.
Napotki za uporabo
Retrakcija dlesni v kombinaciji z vrvico in sušenjem žepka/
hemostazo pred odvzemom odtisa in restavracijami pod dlesnimi.
Kontraindikacije
Preobčutljivost na eno ali več sestavin.
Parodontalna bolezen.
Značilnosti delovanja
Tehnične lastnosti/specifikacije
Adstrigentnost: povzroči umik dlesni po 3 minutah.
Klinične prednosti
• Omogoča dostop do roba pod dlesnimi z umikom dlesni;
• Zmanjšanje krvavitev in pretok tekočine v dlesni (sušenje 

žepkov v dlesnih).
Pričakovana življenjska doba
Ni na voljo.
Navodila za uporabo
1. Odprite stekleničko in nalijte količino raztopine v 

skodelico. Zaprite stekleničko.
2. Z raztopino impregnirajte retrakcijsko vrvico brez 

zdravilnih učinkovin za dlesni, dokler se ne napoji.
3. Vstavite retrakcijsko vrvico za dlesni v žepek v dlesni.
4. Pustite vrvico na mestu 3 do 5 minut.
5. Odstranite jo in zavrzite. Prepričajte se, da v žepku v 

dlesni ne ostane noben delček.
PREVIDNOSTNI UKREPI: Mesto nanosa temeljito umijte, 
da preprečite draženje.
6. Nežno posušite z zračno brizgo.
7. Vzemite odtis ali opravite potrebne restavracije pod 

dlesnijo.
Opozorila in previdnostni ukrepi za uporabo
Previdnostni ukrepi za uporabo
Ne uporabljajte za prekomerno impregnacijo medicinske vrvice.
Po uporabi hitro zaprite stekleničko.
Porabite stekleničko v 6 mesecih po prvem odprtju.
Racestyptine Solution lahko povzroči draženje oči in opekline 
kože. Ne uporabljajte brez ustrezne osebne zaščitne opreme.
Opozorila
Vnetljiva tekočina in hlapi.
Po vsaki uporabi zavrzite preostalo raztopino v skodelici, da 
se izognete tveganju navzkrižne kontaminacije. 
Stranski učinki
Možna preobčutljivost za eno od sestavin Racestyptine Solution.
Pekoč občutek.

Vsak resen incident, ki se je zgodil v zvezi s pripomočkom, 
prijavite podjetju Septodontu (vigilance@septodont.com) in 
lokalnemu pristojnemu organu za medicinske pripomočke.
Shranjevanje
Shranjujte med 5 °C  in 30 °C.
Odstranjevanje
Ni posebnih priporočil za odstranjevanje Racestyptine 
Solution.
Vsebina pakiranja
13 ml svetlo rumene raztopine v steklenički.
Simboli

  Obdobje po odprtju

Samo za profesionalno rabo v zobozdravstvu.
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Sammansättning
Etanol, aluminiumkloridhexahydrat, renat vatten, 
8-hydroxykinolinsulfatmonohydrat.
Avsett användningsområde
Gingival retraktion.
Klinisk fördel
• Medger att ett korrekt avtryck kan göras för att skapa 

en anpassad slutlig protes
• Medger subgingivalt återställande.
Avsedd målgrupp
Från 11 års ålder.
Indikation för användning
Gingival retraktion i kombination med tråd- och sulcustorkning/
hemostas före avtryck och subgingivalt återställande.
Kontraindikation
Överkänslighet för en eller flera komponenter.
Periodontal sjukdom.
Resultategenskaper
Teknisk prestanda/specifikationer
Adstringering: framkallar gingivalt retraktion efter tre minuter.
Klinisk prestanda
• Medger åtkomst till subgingival spalt genom gingival 

retraktion
• Minskar blödning och krevikulärt vätskeflöde (gingival 

sulcustorkning).
Förväntad livslängd
Ej tillämpligt
Bruksanvisning
1. Öppna flaskan och häll en mängd av lösningen i en 

kopp. Stäng flaskan.
2. Impregnera en icke-medicinsk gingival 

retraktionstråd i lösningen till det uppstår mättnad.
3. För in den gingivala retraktionstråden i sulcus.
4. Lämna tråden på plats i 3 till 5 minuter.
5. Ta bort och släng den. Se till att inget fragment finns 

kvar i gingivala sulcus.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Rengör appliceringstället 
grundligt för att undvika irritation.
6. Torka försiktigt med en luftspruta.
7. Ta avtrycket eller utför nödvändigt subgingivalt 

återställande.
Varningar och försiktighetsåtgärder vid användning
Försiktighetsåtgärder vid användning
Använd inte så att en överimpregnering sker av en medicinsk 
tråd.
Förslut flaskan snabbt efter användning.
Använd flaskan inom sex månader efter att den först öppnats.
Racestyptine Solution kan förorsaka ögonirritation och 
hudirritation. Använd inte utan lämplig personlig skyddsutrustning.
Varningar
Brandfarlig vätska och ånga.
Kassera den återstående lösningen i koppen efter varje 
användning för att undvika korskontaminering. 
Biverkningar
Möjlig överkänslighet för en eller flera komponenter i 
Racestyptine Solution.
Brännande känsla.
Rapportera allvarliga incidenter som inträffat i samband 
med enheten Septodont (vigilance@septodont.com) och 
till lokal behörig myndighet för medicintekniska produkter.
Lagring
Förvara mellan 5 °C och 30 °C.

Kassering
Inga särskilda rekommendationer för kassering av Racestyptine 
Solution.
Presentation
13 ml ljusgul lösning i en flaska.
Symboler

  Period efter öppnande

Endast för användning vid professionell tandvård.
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Sastav
Etanol, aluminij klorid heksahidrat, pročišćena voda, 
8-hidroksikvinolin sulfat monohidrata.
Namijenjena upotreba
Reakcija gingivalnog tkiva.
Kliničke koristi
• Omogućava uzimanje točnog otiska za izradu 

prilagođene konačne proteze;
• Omogućava subgingivalne restauracije.
Predviđena populacija
Od 11 godina starosti.
Indikacije za upotrebu
Povlačenje gingivalnog tkiva u kombinaciji s koncem i sušenjem 
sulkusa/hemostazom prije uzimanja otiska i subgingivalnih 
restauracija.
Kontraindikacije
Preosjetljivost na jednu ili više komponenti.
Periodontalna bolest.
Karakteristike učinkovitosti
Tehničke značajke / specifikacije
Oporost: izaziva reakciju gingivalnog tkiva nakon 3 minute.
Klinička učinkovitost
• Omogućava pristup subgingivalnom rubu povlačenjem 

gingivalnog tkiva;
• Smanjuje krvarenje i protok cervikularne tekućine 

(sušenje gingivalnog sulkusa).
Očekivani vijek trajanja
Nije primjenjivo
Upute za upotrebu
1. Otvorite bočicu i izlijte otopinu u čašicu. Zatvorite 

bočicu.
2. Impregnirajte lijekom netretirani konac za retrakciju 

gingivalnog tkiva u otopini dok se konac ne natopi.
3. Umetnite konac za retrakciju gingivalnog tkiva u 

sulkus.
4. Ostavite konac na mjestu 3 do 5 minuta.
5. Uklonite i odložite konac. Pobrinite se da u 

gingivalnom sulkusu ne ostanu krhotine.
MJERA OPREZA: Dobro isperite mjesto primjene kako 
biste izbjegli nadraživanje.
6. Nježno posušite zračnom špricom.
7. Uzmite otisak ili izvedite potrebne subgingivalne 

restauracije.
Upozorenja i mjere opreza pri upotrebi
Mjere opreza pri upotrebi
Ne koristite za impregnaciju lijekom tretiranog konca.
Brzo zatvorite bočicu nakon uporabe.
Iskoristite bočicu u roku od 6 mjeseci nakon otvaranja.
Racestyptine Solution može uzrokovati nadraženost očiju 
i opekline kože. Ne koristite bez prikladne osobne zaštitne 
opreme.
Upozorenja
Zapaljiva tekućina i para.
Bacite preostalu otopinu iz čašice nakon svake uporabe kako 
biste izbjegli rizik od unakrsne kontaminaciju. 
Nuspojave
Moguća je preosjetljivost na jednu od komponenti otopine 
Racestyptine Solution.
Osjećaj žarenja.
Prijavite svaki ozbiljni incident povezan s uređajem društvu 
Septodont (vigilance@septodont.com) i lokalnom nadležnom 
tijelu za medicinske proizvode.
Pohrana
Čuvajte pri temperaturi između 5 °C i 30 °C.
Odlaganje u otpad
Ne postoje posebne preporuke za odlaganje otopine 
Racestyptine Solution.

Prezentacija
13 ml svijetložute otopine u bočici.
Simboli

  Rok nakon otvaranja

Samo za profesionalnu dentalnu uporabu.
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Sammensetning
Etanol, aluminiumkloridheksahydrat, renset vann, 
8-hydroksyqinolinsulfatmonohydrat.
Tiltenkt bruk
Gingival retraksjon.
Klinisk fordel
• Gir mulighet for å ta en nøyaktig avstøpning for å lage en 

tilpasset endelig protese;
• Gir mulighet for subgingivale gjenoppbygginger.
Populasjon
Fra 11 år.
Indikasjoner for bruk
Gingival tilbaketrekking i kombinasjon med snor- og sulcustørking 
før avstøpningen tas og subgingivale gjenoppbygginger.
Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for en eller flere av komponentene.
Periodontal sykdom.
Ytelsesegenskaper
Teknisk ytelse / spesifikasjoner
Astringens: fremkaller gingival tilbaketrekking etter 3 minutter.
Klinisk ytelse
• Gir tilgang til subgingival margin ved gingival 

tilbaketrekking;
• Reduser blødning og væskestrømning i sprekker (gingival 

sulcus-tørking).
Forventet levetid
Ikke relevant
Bruksanvisning
1. Åpne flasken og hell en mengde med løsning i en kopp. 

Lukk flasken.
2. Impregner en ikke-sanitær gingival tilbaketrekkingssnor i 

løsningen til den er mettet.
3. Sett gingivaltilbaketrekkingssnoren inn i sulcus.
4. La snoren sitte på plass i 3 til 5 minutter.
5. Ta den ut og kast den. Pass på at ingen fragmenter blir 

liggende igjen i gingival sulcus.
FORSIKTIG: Vask påføringsstedet godt for å unngå irritasjon.
6. Tørk forsiktig med luftsprøyte.
7. Ta avstøpning eller utfør de nødvendige sub-gingivale 

gjenoppbyggingene.
Advarsler og forholdsregler
Forholdsregler for bruk
Må ikke brukes til overimpregnering av en sanitær snor.
Lukk flasken raskt etter bruk.
Bruk flasken innen 6 måneder etter at den er åpnet første gang.
Racestyptine Solution kan forårsake øyeirritasjon og hudforbrenning. 
Ikke bruk enheten uten egnet personlig verneutstyr.
Advarsler
Brennbar væske og damp
Kast gjenværende løsning i koppen etter bruk for å unngå fare 
for krysskontaminasjon. 
Bivirkninger
Mulig overfølsomhet for én av komponentene i Racestyptine 
Solution.
Brennende fornemmelse
Rapporter enhver alvorlig hendelse som oppstår i forbindelse 
med enheten til Septodont (vigilance@septodont.com) og til 
den lokale kompetente myndigheten for medisinske enheter.
Oppbevaring
Oppbevares mellom 5°C og 30°C.
Avfallshåndtering
Ingen spesifikke anbefalinger for avhending av Racestyptine 
Solution.
Presentasjon
13 ml lys gul løsning i en flaske.
Symboler

  Periode etter åpning

Kun til profesjonell bruk i tannbehandling.

Charakteristiky výkonu
Technické vlastnosti / specifikace
Stahující účinek: po 3 minutách vyvolává stažení dásní.
Klinické vlastnosti
• Pomocí gingivální retrakce umožňuje přístup k 

subgingiválnímu okraji;
• Snížení krvácení a průtoku krevikulární tekutiny (vysoušení 

gingiválního sulku).
Očekávaná životnost
Neuplatňuje sa
Návod k použití
1. Otevřete lahvičku a nalijte potřebné množství kapaliny do 

nádobky. Lahvičku uzavřete.
2. Impregnujte nemedikované gingivální retrakční vlákno v 

roztoku až do nasycení.
3. Vložte gingivální retrakční vlákno do sulku.
4. Nechte vlákno na místě po dobu 3 až 5 minut.
5. Vlákno vyjměte a zlikvidujte. Zkontrolujte, zda žádný 

zbytek nezůstal v gingiválním sulku.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Místo aplikace důkladně 
opláchněte pro zamezení podráždění.
6. Šetrně osušte proudem vzduchu.
7. Proveďte otisk nebo potřebnou subgingivální 

rekonstrukci.
Varování a opatření pro použití
Upozornění pro použití
Nepoužívejte pro nadměrnou impregnaci medikovaného vlákna.
Po použití lahvičku rychle uzavřete.
Obsah lahvičky spotřebujte do 6 měsíců od prvního otevření.
Racestyptine Solution může způsobit podráždění očí a popálení 
kůže. Nepoužívejte ho bez vhodných osobních ochranných 
prostředků.
Varování
Hořlavá kapalina včetně výparů.
Po každém použití zbývající roztok v nádobce zlikvidujte, abyste 
předešli riziku křížové kontaminace. 
Vedlejí účinky
Možná přecitlivělost na některou ze složek roztoku Racestyptine 
Solution.
Pocit pálení.
Prosíme o nahlášení jakékoli vážné události, která nastala 
v souvislosti s užitím této pomůcky, společnosti Septodont 
(vigilance@septodont.com) a místnímu orgánu kompetentnímu 
za zdravotnické pomůcky.
Skladování
Skladujte při teplotě od 5 °C do 30 °C.
Zacházení s odpadem
Pro likvidaci roztoku Racestyptine Solution neexistují žádná 
speciální doporučení.
Balení
13 ml světle žlutého roztoku v jedné lahvičce.
Symboly

  Doba od otevření

Výhradně pro profesionální dentální použití
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Komposition
Ethanol, aluminiumchloridhexahydrat, renset vand, 
8-hydroxyquinolinsulfatmonohydrat.
Tilsigtet brug
Gingival tilbagetrækning.
Kliniske fordele
• Giver mulighed for at tage et nøjagtigt aftryk for at lave en 

tilpasset slutprotese.
• Tillader subgingivale restaureringer.
Tilsigtet population
Fra 11 år.
Indikationer for brug
Gingival tilbagetrækning i kombination med en snor og sulcus 
tørring/hæmostase forud for aftrykstagning og subgingivale 
restaureringer.
Kontraindikationer
Overfølsomhed over for en eller flere komponenter.
Periodontal sygdom.
Specifikationer af ydeevne
Teknisk ydeevne/specifikationer
Astringens: inducerer gingival tilbagetrækning efter 3 minutter.

Utilizați flaconul în termen de 6 luni după prima deschidere.
Racestyptine Solution poate cauza iritații oculare și arsuri 
cutanate. Nu utilizați soluția fără echipament de protecție 
corespunzător.
Atenționări
Lichid și vapori inflamabili.
Aruncați soluția rămasă în pahar după fiecare utilizare pentru 
a evita riscul de contaminare încrucișată. 
Reacții adverse
Posibile reacții de hipersensibilitate la unul din componentele 
Racestyptine Solution.
Senzație de arsură.
Vă rugăm să raportați Septodont orice incident grav care a 
survenit în legătură cu dispozitivul (vigilance@septodont.com) 
și autorității locale competente responsabile cu dispozitivele 
medicale.
Păstrare
A se păstra la temperaturi cuprinse între 5 °C și 30 °C.
Eliminare
Nu există recomandări specifice pentru aruncarea recipientului 
de Racestyptine Solution.
Prezentare
13 ml de soluție galben-deschis într-un flacon.
Simboluri

  Durată de utilizare după deschidere

Exclusiv pentru utilizare profesională în 
stomatologie.
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Zloženie
Etanol, hexahydrát chloridu hlinitého, čistená voda, monohydrát 
8-hydroxychinolínsulfátu.
Zamýšľané použitie
Gingiválna retrakcia.
Klinický prínos
• Umožňuje urobiť presný odtlačok na vytvorenie 

adaptovanej finálnej protézy;
• Umožňuje subgingiválne výplne.
Zamýšľaná populácia
Od 11 rokov.
Indikácie pre použitie
Zatiahnutie ďasien v kombinácii so sušením/hemostázou kábla 
a sulku pred odberom odtlačkov a subgingiválnymi výplňami.
Kontraindikácie
Precitlivenosť na jednu alebo viac zložiek.
Periodontálne ochorenie.
Výkonové vlastnosti
Technický výkon/specifikace
Adstringencia: vyvolá zatiahnutie ďasien po 3 minútach.
Klinický výkon
• Umožňuje prístup k subgingiválnemu okraju stiahnutím 

ďasna;
• Zníženie krvácania a prietoku štrbinovej tekutiny 

(vysúšanie gingiválneho sulku).
Očakávaná životnosť
Neuplatňuje sa
Návod na použitie
1. Otvorte fľaštičku a nalejte množstvo roztoku do 

pohára. Zatvorte fľaštičku.
2. Kompletne naimpregnujte neošetrený kábel na 

gingiválne zatiahnutie v roztoku.
3. Vložte gingiválny retrakčný kábel do sulku.
4. Nechajte kábel na mieste 3 až 5 minút.
5. Odstráňte ho a zlikvidujte. Uistite sa, že v gingiválnom 

sulku nezostali žiadne fragmenty.
DÔLEŽITÉ OPATRENIE: Miesto aplikácie dôkladne umyte, 
aby ste predišli podráždeniu.
6. Jemne vysušte vzduchovou striekačkou.
7. Urobte odtlačok alebo potrebné subgingiválne výplne.
Varovania a bezpečnostné opatrenia pri používaní
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
Nepoužívajte na nadmernú impregnáciu ošetrovacieho kábla.
Po použití fľaštičku rýchlo uzavrite.
Fľaštičku spotrebujte do 6 mesiacov od prvého otvorenia.
Prípravok Racestyptine Solution môže spôsobiť podráždenie 
očí a poleptanie kože. Nepoužívajte bez vhodných osobných 
ochranných prostriedkov.


