


SeptoPolisher

Polidores de silicone para acabamento e polimento em resinas compostas,
amalgamas e iondmeros de vidro

SeptoPolisher é composto por pontas abrasivas de silicone indicadas para
acabamento e polimento de restauracdes. Encontra-se disponivel em trés
diferentes formatos, permitindo_ trabalhar qualquer face de qualquer dente.
Oferece duas tum;oes em um s6 produto, de acordo com a forca aplicada no uso:
A ammagao com maior forca permite retocar a anatomia e fazer o desbaste
durante o ajuste oclusal

 Aaplicacdo com menor forga proporciona o polimento da restauracdo, deixando
a superficie lisa, uniforme e brilhante.

Com seu sistema de encaixe rapido no SeptoPlus Mandrel, proporciona maior

agilidade na execugdo do trabalho, facilitando a troca entre os diferentes formatos.

Disponivel em 3 formatos diferentes. Taca (a), disco (b) e chama (c).

Uso: Instalar o mandril no contra-angulo. Encaixar a ponta desejada na
extremidade do mandril. Aplicar o produto a seco, em rotacao baixa a média, com
toques intermitentes. A aplicago com maior forca proporciona um maior desbaste
do material restaurador. A aplicagdo com menor forca produz o polimento da
restauragao.
énci oes e igdes: Uso Quando_existir
comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto ndo deve ser
utilizado. Recomenda-se que a utilizagdo do produto seja sempre acompanhada de
isolamento absoluto do campo operatdrio, uma vez que objetos soltos podem ser
deglutidos ou aspirados acidentaimente. A utilizago das pontas e mandris com
produtos similares € de inteira responsabmdade do usudrio. Utilizar o produto
com rotagdo entre 5.000 & 10.000RPM. O uso fora das rotagdes especificadas
pode comprometer o desempenho (abaixo de 5.000 RPM) e causar danos a
restauracdo e desconforto ao paciente (acima de 10.000 RPM). O mandril e as
pontas devem ser esterilizados em autoclave apds cada paciente. A esterilizagao
pode ocasionar leve mudanca na coloracao das pontas, porém, ndo afeta a sua
funcionalidade.

Esterilizagdo: Autoclavavel (126°C, 147kPa, 16min). Antes da esterilizago,
realizar a limpeza com o auxilio de dgua e dete erqente enzimético.

Composigo: Pontas: Borracha de silicone e dxido de aluminio. Mandril: Metal.
Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.
Conexao ao contra-angulo: 0 SeptoPlus Mandrel é fabricado de acordo com as
especificagdes da IS0 1797.

Apresentacao:

0100000010 - SeptoPolisher refil sortido - 8 unid. + mandril
0100000011 - SeptoPolisher refil chama - 8 unid. + mandril
0100000012 - SeptoPalisher refil disco - 8 unid. + mandril
0100000013 - SeptoPolisher refil taga - 8 unid. + mandril

SeptoPolisher
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SeptoPolisher
Silikonski polireri za poliranje kompozita, staklenih ionomera i amalgama

SeptoPolisher se sastoji od abrazivnin silikonskih nastavaka, predvidenih za
zavr$nu obradu i poHran]e restauracija. Dolazi u tri razli¢ita oblika te omoguéava
obradu svih povr3ina bilo kojeg zuba. Ovisno o snazi koju primijenite mozete imati
i zavr8nu obradu i poliranje u jednom proizvodu

 Sto vecu snagu primijenite, rezultati na restauracijskom materijalu bit ¢e bolji

* Manja snaga osigurava poliranje te glatke, ravnomjerne i sjajne povrsine.
Sustav SeptoPlus Mandrel koji radi pod tlakom jednostavno se i brzo postavlja te
osigurava agilnost i moguénost prebacivanja izmedu razli€itih oblika.

Dostupni u 3 razli¢ita oblika: ¢asica (a), disk (b), plamenasti (c)

Kako koristiti: Umetnite mandrel u koljecnik. Stavite Zeljeni nastavak na kraj
osovine. Proizvod upotrijebite dok je suh, pri niskoj do srednjoj brzini vrtnje, u
nekoliko navrata. Upotrijebite li vecu snagu, omogucavate zavrdnu obradu
restauracijskog materijala. Upotrijebite Ii manju snagu, omogucavate poliranje
restauracijskog materijala.
Upozorenja, upozorenje i ogranicenja: Samo za profesionainu upotrebu. U
slu¢aju dokazane alergije na neku od komponenti, nemojte upotrebljavati proizvod.
Kako biste izbjegli nehoti¢no gutanje proizvoda, nuzno je u potpunosti izolirati
operativno polje. Upotreba nastavaka i mandrela sa shcnlm proizvodima u domeni
e \skljuclve odgovomush korisnika. Proizvod upotrijebite pri brzini vrinje izmedu
5000 00 o/min. Upotrebom izvan navedenih brzina mozete ugroziti radne
karaklenstlke (ispod 5000 o/min), odnosno uzrokovati neugodu za pacijenta (preko
000 o/min). Nakon svakog pacijenta, mandrel i nastavke morate sterilizirati
parom. Metode sterilizacije mogu rezultirati blagom promjenom boje nastavaka, Sto
ne utjece na njihovu funkcionalnost.
Sterilizacija: Mozete sterilizirati parom pri 126 °C, 147 kPa, 16 min. Prije
sterilizacije predmet o¢istite pomoc¢u vode i enzimskog deterdzenta.
Sastav: Nastavci: Silikonska guma i aluminijski oksid. Mandrel: Metal.
Skla"d|s‘tenje Skladistite na suhom i hladnom miestu, podalje od sunéeve
svjetlosti
Povezivanje s kontra kutom: SeptoPlus Mandrel osovina proizvodi se u skladu
sa specifikacijama uredbe IS0 1797.

Varijacije proizvoda:

0100000010 - SeptoPolisher refil dopuna — 8 komada + mandrel
0100000011 - SeptoPalisher refil to¢aka — 8 komada + mandrel

0100000012 - SeptoPolisher refil diskova — 8 komada + mandrel
0100000013 - SeptoPolisher refil ¢asica — 8 komada + mandrel

SeptoPolisher

Silikonski polirni pripomoéki za kompozitne materiale, steklene ionomere in
lgame

Pripomocek SeptoPolisher sestavljajo abrazivne silikonske konice, ki so namenjene
zakljuéni obdelavi in poliranju restavracij. Na voljo je v treh razli¢nih oblikah.
Omogoca delo na vseh ploskvah katerega koli zoba. Glede na uporabljeno silo sta
2 enim izdelkom mozna zaklju¢na obdelava in poliranje:

* zve¢jo silo dosezete fino zakljuéno obdelavo restavracijskega materiala

.l z rknam'éo silo izvajate poliranje, s katerim dobite gladko, enakomeno in sijajno
ploskev.

Vretenski sistem SeptoPlus Mandrel, ki deluje na pritisk, se enostavno in hitro
nastavi ter zagotavlja prilagodljivost pri menjavi oblik.

Na voljo v treh razliénih oblikah: valj (a), kolut (b), konica (c).

Kako uporabiti: Vstavite vreteno v rocaj. Na konec vretena namestite zeleno
konico. lzdelek uporahuajte v suhem stanju, pri nizki do srednji vrtilni hitrosti in z

SeptoPolisher

Silikona puletaji stikla j

un

SeptoPolisher

Silikoninis 3lifuoklis stiklo j ir

SeptoPolisher ir abrazivi silikona uzgali, kas ir paredzéti
un puleSanai. Lai varétu apstradat jebkura zoba jebkuru virsmu, k\asta ir tris
dazadu formu pulétaji Atkanba no pielikta speka wenu produktu var izmantot gan
pecapstradel gan pulésanai

© jo vairak speka tiek plel\kls jo teicamak restauracijas materials tiek apstradats;
© pieliekot mazak spéka, materials tiek pulets, un rezultats ir gluda, viendabiga un
spodra virsma.
Viegli un atri uzstadama SeptoPlus Mandre! turétaja sistema nodroina atru
uzgala aizvietoSanu ar citas formas puléjamo galvinu.
Pieejami 3 dazadu formu uzgali: kausins (a), disks (b), apal (c)

LietoSana: Uzstadiet turétaju uz lenka uzgala. Uzstadiet vajadzigo uzgali turétaja
gala. lzmantojiet sausa vidé un ar nelielu vai vidéju apgriezienu skaitu; izdariet
intermitejo3us pieskarienus. Pieliekot vairak speka, restauracijas materials tiek
apstradats. Pieliekot mazak spéka, restauracijas materials tiek puléts.
Bridinajumi, piesardzibas pasakumi un ierobezojumi: Profesionalai
lieto3anai. Ja ir zinams par alergiju pret kadu no sastavdalam, izstradajumu
nedrikst lietot. Lai izstradajums nejaudi netiktu norits, operacijas lauks ir pilniba
jaizole. Lietotajs atbild par Iuretaja un uzgalu izmantoSanu ar lidzigiem
prudukl\em lzmantojiet instrumentu rezima 500010 000 apgr./min. Instrumenta
ar prasibam skaitu var nevelami ietekmet
veikispéju (zem 5000 apgr./min) un radit diskomfortu pacientam (virs 10 000
apgr/min). Turetajs un uzgali péc katra pacienta jasterilize autoklava.
Sterilize3ana var izraisit uzgala krasas izmainas, kas neietekme funkcionalitati.
Sterilizacija: Autoklavejams (126 °C, 147 kPa, 16 min.). Pirms sterilizacijas
janomazga ar adeni un Iermemahvu mazgasanas Tidzekli.
Sastavs: Uzgali: silikona gumija un aluminija oksids. Turétajs: metals.
Uzglabasana: Glabat vésa un sausa vieta: sargat no saules gaismas.
Savienojums pretlenki: Turétajs SeptoP\us Mandrel ir izgatavots atbilstigi ISO
1797 prasibam.

Izskats:
0100000010 - SeptoPolisher, dazadi - 8 gab. + 1 turetajs
0100000011 - SeptoPolisher, apal3 - apali - 8 gab. + 1 turétajs
0100000012 - SeptoPolisher, disks - diski - 8 gab. + 1 turetajs
0100000013 - SeptoPolisher, kausin - kausini - 8 gab. +1 turétajs
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SeptoPolisher

Silik ij i i ide ja jaoks

SeptoPolisher koosneb silikoonist

ptoPolisher yra sudarytas i$ abrazyviniy silikono galiuky, skirty koreguolw ir
§Muou atliekant restauravima, Produkias yra trijy skirtingy dydziy, todel jj galima
naudoti visiems danties pavirsiams. Priklausomai nuo naudojamo stiprumo, tuo
paciu produktu galima iSgauti tiek koregavima, tiek Slifavima,
® Kuo stipriau tuo stipresnis medziagos
i3gaunamas.
© Nestiprus spaudimas leidzia lifuoti ir iSgauti glotny, tolygy ir blizgy pavirsiy.
SeptoPlus Mandrel paprastai ir greitai jtaisoma sistema, veikianti priklausomai nuo
spaudimo stiprumo, leidzia lengvai pereiti nuo vienos formos prie kitos.
Pateikiami 3 formy: indelio (a), diskelio (b), tadko (c).

Naudojimas: [statykite laikiklj j prie3priesinj kampa. Ant laikiklio galo uzdekite
norima antgalj. Produkta naudokite sausa, létais ar vidutinio greicio sukamaisiais
judesiais, trakeiojanciais prisilietimais. Stipresnis spaudimas leidzia koreguoti
restauravimo medziaga. Silpnesnis spaudimas leidzia Slifuoti restauravimo
medziaga.

SeptoPolisher
Silikonski poliraci za kompozite, glas-jonomere i amalgame

SeptoPolisher se sastoji od abrazivnih silikonskih vrhova, &ija je namena zavrina

obrada i poliranje kod restauracija. Dostupan je u tri razlicita oblika, omogucava
rad na svim povrSinama bilo kog zuba. U zavisnosti od primenjene snage,
m%}uce je imati oba, zavrnu obradu i polirane, u jednom proizvodu:

to se vise snage primeni, bice ostvarena nanGHH zavr$na obrada materijala za

restauraciju.
© ala snaga omogucava poliranje, i daje g\a\ku ujednacenu i svetlu povrsinu.
SeptoPlus Mandrel stezne glave radi pomocu pritiska, lako i brzo se pode3ava,
omogucava brzinu pri promeni razli€itih oblika.
Dostupno u 3 razli¢ita oblika: Soljica (a), disk (b), vrh (c)

Kako ce kopuctu: Instalirajte steznu glavu na kontra ugao. Stavite Zeljeni vrh na
kraj stezne glave. Koristite proizvod suv, pri maloj do srednje rotacue sa
povremenim dodirima. Primena sa viSe snage obezbeduje zavr$nu obradu
materijala za restauraciju. Primena sa manje snage obezheduje poliranje
materijala za restauraciju

|spejimai,
Irodytos alergijos vienai 1S sudedamyjy daliy atveJu gaminys negali bati
naudojamas. Siekiant iSvengti netycinio Sio gaminio nurijimo, batina taikyti pilno
uperacmés z0n0s izoliavimo technik. Laikikliy ir antgaliy naudojimas su
panasiais produktais yra iSskirtinai naudotojo atsakomybe. Produkla naudokite 5
000-10 000 sak./min. sukimosi grei¢iu. Naudojant produkta kitokiu, nei nurodyta,
sukimosi greiciu gali pablogeti rezultatai (maziau nei 5 000 sak./min.) arba
pacientas gali jausti diskomforta (daugiau nei 10 000 sak./min.). Baigus naudoti
kaskart, po kiekvieno paciento, laikiklis ir antgaliai turi bati sterilizuojami
autoklavu. Kai kurie sterilizavimo metodai qali sukelti nedidelius antgaliy spa\vos
pasikeitimus, taciau tai neturi jtakos produkto veikimui.

Sterilizavimas: Autoklavuojama (126 °C, 147 kPa, 16 min). Prie$ sterilizuojant
i8plauti vandeniu ir enziminiu valikliu

Sudeétis: Antgaliai: Silikono guma ir aliuminio oksidas. Laikiklis: Metalinis.
Laikymas: Laikyti sausoje ir vésioje vietoje, saugoti nuo saulés spinduliy.

Sujungimas su prieSpriesiniu  kampu: SeptoPlus Mandrel laikiklis yra
pagamintas pagal 1S0 1797 standarto reikalavimus.

Pateikimas:

0100000010 - SeptoPolisher rinkinio papildymas - 8 vienetai + 1 laikiklis
0100000011 - SeptoPolisher tasky papildymas - 8 vienetai + 1 laikiklis
0100000012 - SeptoPolisher diskeliy papildymas - 8 vienetai + 1 laikiklis
0100000013 - SeptoPolisher indeliy papildymas - 8 vienetai + 1 laikiklis
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SeptoPolisher
STNBWTEC OINKOVNG yia  OUVBETEG  pnTiveG, vahoiovolepr  Kat
aua)\vauam

ptoPoli ita1 amé elavTid akpa oihikévnG, evBeikvutat

taastustotide viimistlemiseks ja pmeenmlseks Kolme eri kujuga saadava\ olev
poleerija voimaldab tootamist iga hamba kdikidel tahkudel. Rakendatud joust
olenevalt on voimalik teha the tootega nii viimistiemist kui ka poleerimist:

. N[\]\da rohkem joudu rakendada, seda parema viimistlustulemise taastusmaterjalil
sad

o Viiksema jou rakendamisega saab poleerida, mille tulemusel saab sileda,
{ihtlase ja sarava pinna.

SeptoPlus Mandrel spindlisiisteem, mis todtab survega ja mida saab kergelt ja
kiiresti valmis seada, muudab eri kujude vahel liilitamise lihtsaks.

Saadaval 3 eri kujuga: kate (a), ketas (b), punkt (c)

Kuidas kasutada: Paigaldage spindel nurkotsikusse. Asetage spindli otsa
soovitud otsak. Kandke toode peale kuivana, vdikesel kuni keskmisel

vmesnimi_dotiki. Z ve¢jo silo dosezete zaklju¢no obdelavo
materiala. Z manj3o silo dosezete poliranje restavracijskega materiala. Suurema jou
rakendamisel saab taastus materjali viimistluse. Valksema jou rakendamisel saab
taastus materjali poleerimise.

Opozorila, varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovno uporabo. lzdelka ni
dovoljeno uporabljati pri pacientih z alergijskimi reakcijami na katero koli od
njegovih sestavin. Da pacient ne bi pogoltnil izdelka, morate obvezno uporabiti
tehniko popolne izolacije delovnega polja. Uporabnik v celoti odgovarja za uporabo
konic in vreten v kombinaciji s podobnimi izdelki. lzdelek uporabljajte pri vrtilni
hitrosti med 5.000 in 10.000 min—1. Uporaba izven tega obmogja vrtilnih hitrosti
lahko poslabsa uinek (pod 5.000 min—1) in povzro¢i nelagodie pri pacientu (nad
10.000 min-1). Vreteno in konice morate po vsakem pacientu sterilizirati v
avtoklavu. Metode sterilizacije lahko povzrocijo rahlo spreminjanie barve konic, kar
ne vpliva na njihovo funkeijo.

Instrument je primeren za sterilizacijo v avioklavu pri 126 °C, 147

nocne Ka»woro nauvienTa. Crepunusauva Moer npuBecTM K mmenenwo
uaeva HaKOHEUYHMKOB, 4TO He BNVAET Ha wx GYHKLIMOHANIBHOCTb.

(126°C, 147 kTa, 16
0UNCTKY C Kcl

P Mepea ¢ i
B0AbI M EPMEHTHOTO MOIOUIET0 CPEACTEa.

kPa, 16 min. Pred sterilizacijo ga o¢istite z vodo in detergentom, ki vsebuje encime.
Vi

Sestava: Konice: silikonska guma in aluminijev oksid. Vreteno: kovina
Skladis¢enje: Hraniti na suhem in hladnem mestu, zas¢iteno pred sonéno
svetlobo.

Povezava s nasprotnim kotom: SepioPlus Mandrel je izdelano v skladu s

Cocrag: HakoHeuHyKM CWIMIKOH M OKCUA fvic
Merann.

XpaHeHita: XpaHWTb B MPOXIAAHOM 1 CYXOM MECTE, 3aLiULEHHOM OT
CONHEUHbIX Nyl

CoepuHeHwe ¢ 3ybHbIM HaKoHeYHKoM: SeptoPlus Mandrel nsrotosneH B
coorse'rcmvm €O cTaHgapTom ISO 1797.

0100000010 - Sep! i1 KomMnnexkT
8 WTyK + gmcxogepxaren b
01 00000011 i1 KOMNNeKT

C OCTPbIM KOHLIOM - 8 WTYK + AUCKOAepKaTent
0100000012 - SeptoPoIlsher [ONONHUTENbHbIV KOMMNEKT
HaKOHEUHVIKOB-/ICKOB - 8 WITYK + AvCKOfiepXaTenb
0100000013 - SeptoPoIlsher FONONHVTENbHbIV KOMMNEKT

standarda 180 1797.

Razlicice izdelkov:

0100000010 - SeptoPolisher dodatni komplet — 8 kasov + vreteno
0100000011 - SeptoPolisher dodatne konice — 8 kosov + vreteno
0100000012 - SeptoPolisher dodatni koluti — 8 kosov + vreteno
0100000013 - SeptoPolisher dodatni valji — 8 kosov + vreteno

endlike Suurema jou rakendamisel saab

gla GWipiopa Kat AEiavon pyaoidv anokataotacnc. AtBeTat ot Tpia
\AQOPETIKA_OXNATA, EMTPEME TV_E£pyasia G ONEC TIC OYEIC
0l0UBOTE SovTioy.  AvANoyd HE TN SUVAHN TIOU EQUPHOZETal Elval
BUvaTOV VO EXEL KaVeiC ApQATEDD, SAGSH QIVpIoLa Kal AElavon, O éval
&viaio mpoidv:- Ooo meplocotepn Sovapn E(pupuolsml 1600 KAAUTEPO
0 (pIVIpIUuCl 070 UNKO unokumcmcnc- XapnAr Sovapn mapéxe
I N Kal Qutevn
ETQAVELQ, To cruvmuu a€ova Sep(oPlus Mandrel TIOU AEITOUPYEI E TNV
Tiieon, €0KOAO Kal Ypriyopo, mapéxel eveNigia yia evalhayry uswg
SIAPOPETIKOV OXNUATWV.
AiatiBetar o€ 3 dlagopeTika oxrpata: KuEAO (a), Sioko (B), anr (y).

piion: TomoBetrioTe Tov G€ova e kévipa ywvia. TomoBETHOTE TO
o UNTO GKpo OTNY dKpN Tou GEova. EQUPOCTE To MPoi6V YwpiS
UYPaGia, O YN} £wG HETPIG TIEPITTPORR, HE SIGAEIOUOEG KIVTELS,
Hegapgon e TIEpIOOGTEI) SGvaHN APEXEN TO QVipIopa TOU UIKOD

poor
laa‘stusrnaler]ah vum\sﬂuse Véiksema jou saab jali
poleerimist

Hoiatused, ettevaatusabinoud ja piirangud: Ainult erialaseks kasutuseks. Kui

. H E(papuovn He Nyotepn SUvapn mapéxel o gviplopa
F‘OU uMKou uﬂoxumu‘mo

on tgendatud allergia mane koostisosa vasu, ei tohi loodel kasutada. Toote
juhusliku allaneelamise valtimiseks tuleb kasutada toovalja téieliku isoleerimise
tehnikat. Otsakute ja spindlite kasutamise eest sarnaste toodetega on ainuvastutav
kasutaja. Kasutage toodet podrlemiskiirusega 5000 kuni 10 000 pdtret minutis.
Kasutamine valjaspool soovitatud voib ohustada

yyeAuatike xprion.
Av Unupg(sl unoéz&elvuavn aMspvla € KATIOI0 A6 Ta CUOTATIKA ToU,
0 MooV Sev Mpénel va xpnotonoin@ei. Na va anogevyBei n Tuxaia
KATAroon Tou 7poiévTog, Eivat anapaitntn n epaployn fiag Texvikig
©oMikrig amolévwaong Tou emelBatikol mediou. H xprion Twv aprv Kul
Twy agovwv e mapdlola MPoiGvTa Eival amokAEOTIK: eueuv?

0 MOioV |ie MEPITTRORH fiETa€y 5.000 Kkat 0000

(alla 5000 pdtrde minutis) ja pohjustada patsiendile ebamugavust (le 10 000
podrde minutis). Spindel ja otsakud tuleb pérast igal patsiendil kasutamist
steriliseerida autoklaavis. Steriliseerimismeetodid voivad pdhjustada kerget
otsakute varvi muutust, mis ei mjuta nende funktsionaalsust.

Steriliseerimine: Instrumenti vaib autoklaavis steriliseerida temperatuuril 126°C,
r6hul 147kPa, 16 min. Enne steriliseerimist toode puhastada vee ja
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akpa, n oroia ouwc 6£v snnpzalel m Asnoupylmmm UG, 036 ° C,

puhaslusvahend\ga

Koostis: Otsakud: silikoonkummi ja alumiiniumoksiid. Spindel: metall
Ladustamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstult paikesevalguse eest.
Connection with contra-angle: SeptoPlus Mandrel spindel on toodetud
vastavuses standardi IS0 1797 eeskirjadega.

Tootevariandid:

0100000010 - SeptoPolisher valikdetailide téitekogus — 8 thikut + spindel
0100000011 - SeptoPolisher poleerimispunktide taitekogus — 8 tihikut + spindel
0100000012 - SeptoPolisher poleerimisketaste téitekogus — 8 Ghikut + spindel
0100000013 - SeptoPolisher poleerimiskatete tiitekogus — 8 tihikut + spindel

147kPa, 16 )\sma) I'Ipnv cmo mv anoo‘rslpwcn, TIPOXWPNOTE HE TOV

KaBapIopd XPNOIHOTTOILVTAG VEPG Kal EVULATIKO QmOPPUTIAVTIKS
36vBeon: Akpa: Kaoutoo0k GIMKSVNG Kal 0eldiou Tou apyihiou. Afovag:

Métaho.

Quhatn: Na guhdooetal e €npo kai BposEPS WEPOG Kal va

TIpoCTATEVETAI ANTO TO PWC,

Sovbeon pe kdvTpa ywvia: O Géovac SeptoPlus Mandrel katackevaletat

GUUPWVA LIE TIC TPOBIaYPAES ToU SO 1797.

Napouoiaon:
0100000010 SeptoPolisher moikiAia avtaMakTikG - 8 povadeg + 1

21{00000011 - SeptoPolisher avtal\aktiké dkpou - 8 povadeg + 1
ovac
0100000012 - SeptoPolisher avtaNaktiko Siokou - 8 povadeq + 1
aova

0700000013 - SeptoPolisher avtaMakTiké KGMEMo - 8 pHovadeq + 1
agovag

y e 11 orp: : Samo za p upotrebu.
Proizvod se e sme Koristit ako postoji dokazana alergija na bilo koju od megovm
komponenata. Da bi se izbeglo slu€ajno gutanje ovog proizvoda neophodno je
primeniti tehniku potpune izolacije operalwnog polja.Upotreba vrhova i steznih
glava sa sli¢nim proizvodima je iskljucivo na odgovornost korisnika. Primenite
proizvod uz rotaciju izmedu 5000 i10.000 o/min.Upotreba van specifikovanih
brzina moze negativno uticati na performanse (ispod 5.000 o/min) i izazvati
nelagodnost kod pacijenta (preko 10.000 o/min). Stezna glava i vrhovi moraju biti
sterilisani u autoklavu nakon svakog pacijenta. Metode sterilizacije mogu izazvati
blagu promenu boje vrhova, 3to ne uti¢e na funkcionalnost.

Crepunusauyja: Steriligite u autoklavu (126°C, 147 kPa, 16 min). Pre
sterilizacije ocistite vodom i enzimskim deterdzentom

Cacras: Vrhovi: Silikonska guma i aluminijum oksid. Stezna glava: Metal.
Cknagwwre: Cuvati na suvom i hladnom mestu, zasticeno od sunceve svetlosti
Besa ca kowTpa-yrnom: SeploPlus Mandrel je proizvedena u skladu sa
specifikacijama iz pravila 1SO 1797,

Apresentacéo:

0100000010 - SeptoPolisher razne dopune - 8 jedinica + mandrel
0100000011 - SeptoPolisher dopuna vrhova — 8 units + mandrel

0100000012 - SeptoPolisher dopuna diskova - 8 units + mandrel
0100000013 - SeptoPolisher dopuna 3oljica - 8 units + mandrel
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